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V této diplomové práci byla zkonstruována měrná cela s dvěma typy integrovaných 
kompozitních elektrod na bázi uhlíkových filmů. Na obou těchto elektrodách bylo 
prostudováno voltametrické chování environmentálního polutantu triclosanu  
(5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenolu). 
Pro výrobu kompozitních elektrod byly jakožto vodivé mikročástice využity dva 
typy uhlíku, konkrétně grafit a skelný uhlík, a několik typů polymerů jakožto nevodivé 
pojivo. Za optimální materiály pro měření byly zvoleny kombinace grafit 
s polystyrenem a grafit s polykarbonátem. 
Ze závislosti výšky píků na složení měřeného roztoku bylo pro stanovení zvoleno 
prostředí o pH = 7 a obsahu methanolu 10 %. Ve vybraném prostředí byla změřena 
kalibrační závislost, ze které byly určeny meze detekce triclosanu na hodnoty 
0,49 µmol dm
-3
 pro uhlíkovou polystyrenovou kompozitní elektrodu, respektive 
0,25 µmol dm
-3
 pro uhlíkovou polykarbonátovou kompozitní elektrodu.  
Dále bylo zkoumáno, zda je možné zvýšit citlivost stanovení pomocí akumulačního 
kroku. Akumulace byla pozorována pouze na uhlíkové polystyrenové kompozitní 
elektrodě, ovšem za cenu ztráty opakovatelnosti výsledků. Na uhlíkové 
polykarbonátové kompozitní elektrodě nebyla akumulace pozorována ani po třiceti 
minutách. 
 Vyvinutá metoda stanovení triclosanu byla ověřena stanovením této látky v reálné 
matrici říční vody a v reálném vzorku zubní pasty. 
 Určené meze detekce ve vzorku říční vody zhruba odpovídaly mezím naměřeným v  
kalibračních závislostech. 
 U reálného vzorku zubní pasty byla provedena extrakce triclosanu do 
methanolického roztoku. Obsah analytu byl následně stanoven metodou standardního 
přídavku. U uhlíkové polystyrenové kompozitní elektrody byla prokázána dobrá 
opakovatelnost měření a dobrá shoda naměřeného výsledku s deklarovaným obsahem 
triclosanu v zubní pastě. U uhlíkové polykarbonátové kompozitní elektrody byly 








 This Thesis deals with the construction of an electrochemical cell with two types of 
integrated composite electrodes based on carbon films. Using these electrodes, the 
voltammetric behavior of environmental pollutant triclosan (5-chlor-2-(2,4-
dichlorophenoxy)phenol) was studied.   
 For the construction of composite electrodes, graphite and glassy carbon were used 
as conductive microparticles. Several types of polymers served as the nonconductive 
binder. For the measurements, combinations of graphite with polystyrene and graphite 
with polycarbonate were selected as optimum materials. 
 From the dependence of peak heights on solution composition, a mixture of a buffer 
of pH 7 and methanol (1:9, V/V) was selected as the optimum medium. In this medium, 
concentration dependences were measured; calculated triclosan detection limit were 
0,49 µmol dm
-3
 for carbon polystyrene composite electrode and 0,25 µmol dm
-3
 for 
carbon polycarbonate composite electrode, respectively. The possibility of further 
increasing the sensitivity of the determination by the accumulation step was studied. 
Accumulation of triclosan on carbon polystyrene composite electrode was observed, but 
the increase in response was connected with the loss of repeatability. Accumulation of 
triclosan on carbon polycarbonate composite electrode was not observed even after 
thirty minutes.  
 The developed method for the determination of triclosan was verified by its 
determination in the real matrices of river water and in the real sample of toothpaste. 
 The obtained limit of detection in sample of the river water corresponds with the 
limits obtained from concentration dependences. 
 Extraction of triclosan from the real sample of toothpaste was carried out. 
Concentration of the analyte was determined by standard addition method. In the case 
of carbon polystyrene composite electrode, very good repeatability of the measurements 
and agreement of the determined and declared content of triclosan in the toothpaste was 
found. In the case of carbon polycarbonate composite electrode, about few percent 
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Seznam použitých zkratek:  
 
BR pufr        Brittonův-Robinsonův pufr 
ci          analytická koncentrace látky i 
CFE         uhlíková filmová elektroda (carbon film electrode) 
CV         cyklická voltametrie 
DPV         diferenční pulzní voltametrie 
Ep          potenciál píku 
Ip          proud píku 
IA          proud anodického píku 
IK          proud katodického píku  
LOD         mez detekce (limit of detection) 
p.a.         pro analýzu  
MeOH        methanol 
PMMA        polymethylmethakrylát 
pH         záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových iontů 
pKa         záporný dekadický logaritmus disociační konstanty  
R          korelační koeficient 
RSD         odhad směrodatné odchylky 
SEM         skenovací elektronový mikroskop 
t          čas  




1. Teoretická část 
1.1 Cíl práce 
 
Cílem této diplomové práce je konstrukce systému elektrodových měrných cel 
s integrovanými kompozitními pracovními elektrodami na bázi uhlíkových filmů (CFE) 
a s použitím těchto cel následný vývoj metody pro stanovení triclosanu (5-chlor-2-(2,4-
dichlorfenoxy)fenolu), jakožto polutantu životního prostředí. Vývoj metody zahrnuje 
prozkoumání elektrochemického chování triclosanu (TCS) a následné využití získaných 
výsledků pro stanovení této látky v říční vodě a v reálném vzorku prostředku osobní 
hygieny. 
 
1.2 Pracovní uhlíkové elektrody 
 
Pracovní elektrody tvořené heterogenní směsí uhlíkových částic a pojiva jsou ceněné 
především pro svoji snadnou obnovitelnost či vyměnitelnost. U uhlíkových pastových 
elektrod, kde je pojivem pastovací kapalina, je nový elektrodový povrch získán otřením 
vytlačené části pasty z elektrodového těla
1,2
. Na podobném principu fungují i pevné 
kompozitní elektrody plněné polymerem v kombinaci s uhlíkovým materiálem, kde 
obnova povrchu probíhá mechanickým vyleštěním, oříznutím použitého povrchu či 
chemickým vyčistěním
3,4
. Další možný přístup obnovy je využívaný zejména u 
sítotiskových elektrod s pevným, většinou polymerním pojivem (kompozit), kdy 
uhlíkový inkoust je přímo natištěn na keramické či plastové destičce a díky nízké ceně 
takovéto elektrodové sady je možné pro každé stanovení použít sadu novou
5,6
. 
Variantou tištěné elektrody je uhlíková filmová elektroda, vytvořená pomocí depozice 
par za vzniku uhlíkového depozitu
7,8
. Obnova povrchu zde probíhá klasickým 
vyleštěním a následnou opětovnou depozicí. Jako konstrukční varianta tištěných 
elektrod, která nevyžaduje složitou instrumentaci k nanášení, byly nedávno navrženy 
uhlíkové kompozitní filmové elektrody, které představují rovněž směs uhlíku a 
nevodivého pojiva. Tato směs je nanesena na běžnou pevnou elektrodu, která zde 
funguje pouze jako vodič. Obnovení povrchu je prováděno setřením starého a 






1.3 Uhlíkové kompozitní elektrody  
 
Zatímco uhlíkové pastové elektrody a filmové elektrody z uhlíkového depozitu byly 
využívány již od 60. let 20. století
10,11
, tak vzestup pevných uhlíkových kompozitních 
elektrod je datován až o dvacet let později, kdy byly uděleny různé patenty
12,13
 a 
vyvinuta analytická stanovení právě s využitím tohoto typu elektrody
14
. 
 Pevné kompozitní elektrody jsou klasifikovány jako směs minimálně jedné vodivé 
fáze a jedné izolační nevodivé fáze, nejčastěji ve formě polymeru
15
. Jako vodivé fáze se 




 či uhlíkové 
nanotrubičky
17










 Samotná příprava uhlíkových kompozitních elektrod je snadná a je možné jí provádět 
rutinně v každé laboratoři. Příprava je především závislá na typu použitého nevodivého 
pojiva a způsobu zavedení vodiče. V mnoha případech je možné elektrodový materiál 
připravovat homogenizací uhlíkového materiálu s monomerem během iniciace 
polymerizace a následně plnit vnitřní část elektrodového těla, kde je již vodič zaveden
3
. 
U filmových elektrod je běžnější druhý způsob přípravy, kdy je polymer rozpuštěn 
v rozpouštědle s vysokou tenzí par, následně smíchán s uhlíkatými částicemi a po 
vytěkání rozpouštědla vzniká pevná kompozitní elektroda 
9
. 
 Vlastnosti uhlíkových kompozitních elektrod jsou srovnatelné s vlastnostmi pevných 
elektrod. Uhlíkové kompozity poskytují vysoké odezvy signálů, nízký šum, široké 
potenciálové okno od -1,7 V do +1,9 V (v závislosti na pH měřeného roztoku), možnost 
měřit v široké škále roztoků o dostatečném rozsahu pH včetně organických rozpouštědel 




  Další výhodou uhlíkových kompozitních elektrod je možnost změny základní složky 
kompozitu podle stanovovaného analytu a možnost chemické modifikace elektrodové 
směsi. Příkladem může být modifikace pomocí iontových kapalin, jako jsou  
Q-chitosan
22
 či n-oktylpyridinhexafluorfosfát, který po přidání do elektrodové směsi 
zvyšuje rychlost elektronového přenosu a snižuje přepětí oxidační reakce při oxidaci 
kyseliny askorbové
23




elektrod může být například stanovení katechinu ve vzorcích čaje, kdy je pro zvýšení 
odezvy signálu analytu do elektrodového materiálu přidáván fosforečnan měďnatý
24
. 
 Ve výčtu výhod je také nutné zmínit především široké pole využitelnosti uhlíkových 
kompozitních elektrod ve stanovení různorodých analytů. Využít uhlíkový kompozit je 
možné nejen pro stanovení anorganických látek
25
, ale především v současné době 
nalézá uplatnění v organické analýze, ať již při jednoduchých stanoveních organických 
látek v environmentálních matricích
23,26 
či jako biosenzor při stanovení glukosy nebo 
různých biometabolitů v lidské moči
27,3
.  
 Opravdu široké pole využitelnosti potvrzuje i využívání uhlíkových kompozitů jako 
ampérometrických detektorů u kapilární elektroforézy
28,29
 nebo v elektrochemickém 
průmyslu při výrobě kondenzátorů
30





1.4 Vlastnosti triclosanu 
 
Prostředky osobní hygieny zahrnují širokou škálu produktů, jako jsou mýdla, zubní 
pasty, deodoranty, pleťová mléka a mnoho dalších. Každý z těchto produktů obsahuje 
několik typů chemických sloučenin, které v případě užití produktu zajišťují potřebný 
účinek.  
Triclosan je používán jako antibakteriální, antifungicidní a biocidní činidlo přidávané 
do mýdel, zubních past, deodorantů a v neposlední řadě i do spotřebitelských výrobků 
(ponožky, hračky, ložní prádlo)
32
. Triclosan je efektivní vůči mnoha typům bakterií a 
hub, dále funguje jako prevence proti bakteriálnímu množení. Triclosan blokuje syntézu 




 V roce 1969 byl registrován jako pesticid a o necelých čtyřicet let později americká 
EPA stanovila maximální povolené koncentrace výskytu a limity pro použití 
triclosanu
35
, přičemž triclosan patřil na konci minulého tisíciletí mezi deset nejvíce 
stanovovaných organických odpadních sloučenin kontaminujících vodu na světě
36
.  
 Triclosan je polychlorovaný difenylether s elektrochemicky oxidovatelnou 
hydroxylovou skupinou. Komerčně dodávaný triclosan je možné vyrobit až v 99% 




stabilní chemická sloučenina, a to až do teplot pohybujících se okolo 280 ºC, což je 
jeden z hlavních důvodů, proč jej výrobci umísťují do domácích spotřebitelských 
produktů vyráběných z plastů a umělých vláken. Rozpustnost triclosanu ve vodném 




 Do přírody se tato látka dostává nejčastěji v odpadních vodách domácností. 
Degradace triclosanu způsobená fotochemickými reakcemi v přírodě probíhá primárně 
na methyltriclosan a environmentálně škodlivé dioxiny, chlorfenoly a chloroform. Tato 
degradace je podpořena zvyšující se koncentrací rozpuštěného chlóru ve vodě
38
. 
Konverze triclosanu na chlorované deriváty je závislá taktéž na hodnotě pH roztoku a 




 Při nedokonalém odstranění triclosanu v čističkách odpadních vod dochází 
k opakované expozici vodního biotopu a sedimentů. Triclosan se akumuluje v 
rostlinách, které jsou potravou pro většinu vodních živočichů. Vzhledem k jeho 
nepolární povaze následně dochází k sekundární akumulaci triclosanu v lipofilních 
tkáních nejen ryb
40
, ale i mořských savců
41
.  
U lidských tkání byla akumulace taktéž prokázána, především v játrech, ledvinách, 
plasmě
42
, ale také byl prokázán stanovitelný obsah v mateřském mléce. Nejčastějším 
původcem kontaminace organismu je požití vnitřních orgánů ryb, používání 
hygienických přípravků a nošení oblečení, které obsahuje vlákna s triclosanem
43
. 




 Akutní a chronická toxicita triclosanu u savců (včetně lidí) je v současné době velice 
sledované téma. Akutní toxicita byla mnohokrát testována na hlodavcích a mnoha 
dalších modelových savcích. Například v roce 1992 byla prováděna série testů na 
myších samcích, kterým byl podáván triclosan v podobných dávkách, jaké jsou 
absorbovány při jednorázovém používání kosmetických výrobků. Výsledky indikovaly, 
že triclosan je pro organismus savců málo toxický (LD50>1 g kg
−1
). Autoři této studie 
dále uvedli, že styk triclosanu, který je detekován v komerčních textiliích, s domácím 
bělidlem vede ke vzniku a uvolňování několika různých chlorovaných derivátů, které 
jsou toxičtější než triclosan
45




těchto textilií by mohlo vyvolávat příznaky akutní intoxikace, ovšem současné studie 
toto tvrzení vyvracejí a poukazují na fakt, že triclosan užívaný v kosmetických 
přípravcích či ve styku s pokožkou nezpůsobuje u savců akutní intoxikaci
46
. 
 Subakutní a chronická toxicita triclosanu byla prokázána řadou testů prováděných na 
myších, křečcích a paviánech, kdy po dlouhodobém podávání triclosanu docházelo u 
těchto savců k potlačení funkcí jaterních enzymů, k vzniku jaterní hypertrofie, 
endokrinní disrupci, zánětům ledvin a ke zvýšení obsahů peroxisomů v buňkách. Ovšem 
stejně jako u akutní toxicity novodobé výzkumy podporované FDA deklarují, že 
používání prostředků v běžné míře nemůže uživateli způsobit dlouhodobé zdravotní 
potíže
47
. Z tohoto důvodu se aktuální výzkum spíše zabývá působením triclosanu na 
vodní organismy, kde je míra toxicity vyšší, než u suchozemských organismů. 
 
1.5 Způsoby stanovení triclosanu 
 
 Triclosan je možné stanovovat různými analytickými metodami. Mezi hlavní metody 
patří zejména chromatografie s různými typy detektorů, dále voltametrická stanovení a 
z méně používaných i spektrometrické stanovení. Těmito metodami je triclosan 
stanovován ve vodě, kosmetických a desinfekčních prostředcích. 
 Při stanovení kosmetických přípravků (produktů osobní hygieny) pomocí HPLC je 
nejčastěji využívána kombinace HPLC s UV detekcí, kdy je využíváno absorpce záření 
triclosanem při 280 nm. Používá se klasická kolona C-18 s mobilní fází acetonitril 
s fosfátovým pufrem o pH 3 až 3,5. Při těchto stanoveních bylo dosaženo meze detekce 
od 2,0 mg dm
-3
 do 5,0 mg dm
-3(cit. 48,49)
.  
 V případě stanovení  triclosanu v pitných a povrchových vodách metodou HPLC je 
jako nejběžnější detektor používána jednoduchá či dvojitá hmotnostní detekce. Pro 
zvýšení přesnosti měření a dosažení nižší meze detekce je využíváno například 
mikroextrakce s iontovou kapalnou fází
50
. Zde je možné dosáhnout meze detekce až 
0,38 ng dm
-3
 (při použití extrakce), respektive 0,04 µg dm
-3






 Speciálním typem stanovení je biomonitoring obsahu triclosanu v zubním plaku. 
Zkoumanému subjektu byl po dobu několika dní odebírán zubní plak po použití zubní 




obsahuje spojení plynové chromatografie s atomovou emisní detekcí s dosaženým 
limitem detekce 0,5 µg dm
-3 
s odhadem relativní směrodatné odchylky devět procent
53
. 
 Dalšími používanými metodami stanovení jsou již zmiňované metody 
elektrochemické. Při měření diferenční pulzní voltametrie s elektrodou ze skelného 
uhlíku o aktivním průměru 2 mm, které bylo prováděno v BR pufru o pH = 3 
v přítomnosti dodecylsulfátu sodného, bylo dosaženo meze detekce 5 µg dm
-3
, což je 
hodnota srovnatelná s výsledky separačních metod
54
.  
 Podobné výsledky, avšak s vyšší mezí detekce, vykazovalo i voltametrické stanovení 
v prostředí BR pufru o pH = 10, při použití sítotiskové uhlíkové elektrody. Relativní 
směrodatná odchylka byla menší u měřených koncentrací než tři procenta, kalibrační 
závislosti byly lineární až do hodnot 350 µg dm
-3 (cit. 55)
. 
 V neposlední řadě je ještě nutné zmínit stanovení pomocí klasické přímé UV 
spektrometrie, kde je využíváno reakce triclosanu s diazoniovými ionty za vzniku 
azosloučeniny se žlutým zabarvením, jejíž absorpci je možné měřit při vlnových 
délkách okolo 452 nm. Dosažená mez detekce byla 80 mg dm
-3
  s relativní směrodatnou 








2. Experimentální část 
2.1 Použité chemikálie 
 
Pro výrobu elektrod byly použity dva druhy uhlíku: grafitový prášek CR-2 (Grafit Týn, 
Česká republika) a sférické mikročástice skelného uhlíku (průměr 0,4 - 12 mikronů, 
Alfa Aesar, USA).  
Jako pojivo byly testovány následující polymery: polymethylmethakrylát (PMMA), 
polystyren (obalový materiál), polykarbonát (konstrukční materiál), polyuretan 
(Chemoprén), chloroprenový kaučuk (Alkaprén 50), epoxidová pryskyřice (Epoxy 512), 
polyvinylchlorid (obalový materiál) a rovněž parafin.  
K rozpuštění polymerů byla použita rozpouštědla: dichlorethan (99,5%, Merck, 
Německo), toluen (p.a., Lachema, Česká republika), aceton (p.a., Lachema, Česká 
republika), ethylacetát (p.a., Lachema, Česká republika), cyklohexan (p.a., Lachema, 
Česká republika) a tetrahydrofuran (p.a., Penta, Česká republika). 
 
Studovanou látkou byl 5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol neboli triclosan 
(Irgasan, ≥97%, Sigma Aldrich, USA). Zásobní roztok triclosanu o koncentraci 
1 mmol dm
-3
 byl připraven rozpuštěním přesně odváženého množství látky v methanolu 
(p.a., Merck, Německo). 
Roztoky o nižších koncentracích byly připravovány pipetováním přesného objemu 
zásobního roztoku a jeho následným naředěním na potřebnou koncentraci BR pufrem. 
Zásobní roztok triclosanu byl uchováván v temnu v chladničce. 
 
Brittonův- Robinsonův (BR) pufr byl připraven smísením dvou základních roztoků. 
Prvním základním roztokem byl vodný roztok hydroxidu sodného (p.a., Penta, 
Česká republika) o koncentraci 0,2 mol dm
-3
. Druhým základním roztokem byl směsný 
roztok připravený kombinací kyseliny fosforečné (85%, ρ = 1,71 g/ml, Lachema, 
Česká republika), kyseliny borité (p.a., Lachema, Česká republika) a kyseliny octové  







Roztok 1 mmol dm
-3 
hexakyanoželeznatanu draselného (p.a., Lachema, Česká 
republika) byl připraven rozpuštěním přesně odváženého množství látky ve vodném 
roztoku 1 mol dm
-3 
chloridu draselného (p.a., Lachema, Česká republika). 
 
Říční voda byla vzorkována dne 04. 02. 2013 na pobřeží řeky Vltavy v oblasti Praha 
Výtoň.  
 
Jako reálný vzorek kosmetického produktu byla použita zubní pasta obsahující triclosan 
Colgate Total Advanced Fresh (Colgate-Palmolive, USA).  
 
 
2.2 Použitá aparatura 
 
Pro voltametrická měření byla použita tato aparatura: 
 
Přístroje: 
Cyklická voltametrie: Eco-Tribo polarograf (Polaro-Sensors, Česká republika) 
Diferenční pulzní voltametrie: Mobilní potenciostat PalmSens (PalmSens, Nizozemí)  
 
Elektrody: 
Pracovní: zkonstruované uhlíkové kompozitní filmové elektrody.  
Referentní: argentchloridová elektroda s 3 mol dm
-3
 KCl (Eco-Trend, Česká republika) 
Pomocná: platinový drátek 
 
2.3 Další používaná zařízení 
 
pH metr: Jenway 3510 (Velká Británie) s kombinovanou skleněnou elektrodou 
Elektronový skenovací mikroskop: JEOL JSM-6380LV (Německo) 









Strukturní vzorec triclosanu 
 
C.A.S. jméno: (5-chlor-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol) 
C.A.S číslo: 3380-34-5 
Sumární vzorec: C12H7Cl3O2 
Molární hmotnost: 289,545 g mol
-1 
Bod tání: 329-331 K (56-58 °C) 
pKA: 7,8 
Další používaná jména: triclosan, aquasept, gamophen, irgasan, sapoderm, cloxifenol 
 
2.5 Pracovní postupy 
2.5.1 Konstrukce měrné cely  
 
 Měrná cela byla konstruována z polypropylenové mikrotitrační destičky, kdy každá 
jednotlivá jamka o objemu 400 µl s integrovaným vodičem na dně nádobky fungovala 
jako měrná cela.  
 Není-li uvedeno jinak, bylo pro konstrukci pracovní elektrody odváženo 
0,09 g uhlíkového materiálu, 0,01 g polymeru a následně přidáno 0,5 ml těkavého 
rozpouštědla. Po dokonalém rozpuštění polymeru byla celá směs homogenizována a 
následně byla pipetována do jednotlivých jamek mikrotitrační destičky. Po vytěkání 




uhlíkového materiálu bylo pipetováno 80 µl směsi, a při použití skelného uhlíku 100 µl 
směsi.  
 
2.5.2 Optimalizace složení kompozitní elektrody 
 
 Do měrné cely bylo odpipetováno 350 µl 1mmol dm
-3
 hexakyanoželeznatanu 
draselného v 1 mol dm
-3
 KCl a reverzibilita tohoto elektrochemického systému byla 
proměřena pomocí cyklické voltametrie při rychlosti polarizace 100 mV/s. Křivky byly 
měřeny v rozsahu -200 až 1000 mV. 
 Všechna měření byla pětkrát opakována. 
 
2.5.3 Optimalizace měření 
 
Vzorek pro voltametrická měření byl připravován odpipetováním potřebného objemu 
základního roztoku triclosanu do 10ml odměrné baňky, následným přidáním potřebného 
objemu methanolu a doplněním po rysku BR pufrem, promícháním a převedením 
350 µl roztoku do měrné cely. 
 Všechna měření byla opakována pětkrát, není-li uvedeno jinak, a prováděna za 
laboratorní teploty. 
 Při měření diferenčních pulzních voltamogramů byly na elektrodu vkládány pulzy o 
amplitudě 50 mV a šířce 0,1 s, při rychlosti polarizace 20 mV s
-1
. Křivky byly měřeny 
v potenciálovém rozsahu -100 až 1100 mV.  
 Při měřeních kalibračních závislosti triclosanu byly hodnoty zpracovávány metodou 
lineární regrese a meze detekce a stanovitelnosti byly stanoveny jako trojnásobek a 
desetinásobek poměru směrodatné odchylky (nejnižší naměřené kalibrační koncentrace) 
ke směrnici kalibrační křivky. 
 
2.5.4 Reálný vzorek říční vody 
 Modelový vzorek triclosanu o koncentraci 100 µmol dm
-3
 v reálné matrici říční vody 
byl připraven odpipetováním 0,8 ml odměrného roztoku triclosanu do 10ml odměrné 
baňky, přidáním 8 ml říční vody, 1 ml BR pufru o pH 7 a 0,2 ml methanolu, 




koncentrovaných roztoků bylo pipetováno potřebné množství odměrného roztoku 
triclosanu, přidáno 8 ml říční vody, 1 ml BR o pH 7 pufru a vypočítané množství 
methanolu tak, aby výsledný obsah methanolu v roztoku byl 10 procent. 
 
2.5.5 Reálný vzorek zubní pasty 
 
 Jako reálný vzorek byla použita zubní pasta Colgate o obsahu 0,3 % triclosanu. 
Vzorky byly pro měření připraveny sonifikací (20 minut) 0,1 g zubní pasty v 10 ml 
methanolu. Z tohoto vzorku byl následně odebrán 1 ml do 10ml odměrné baňky a 
doplněn po rysku BR pufrem o pH 7. Z odměrné baňky byl roztok převeden do měrné 





3. Výsledky a diskuze 
3.1 Optimalizace složení kompozitní elektrody 
  
 Před samotnou integrací kompozitní elektrody do cely bylo nutné zjistit, které 
elektrodové směsi jsou pro budoucí elektrodu optimální po stránce nejen chemické, ale i 
uživatelské. Přehled testovaných materiálů je uveden v tab. I. 
 
Tab. I 
Přehled kombinací materiálů testovaných pro přípravu uhlíkových kompozitních 
filmových pracovních elektrod.  
Typ uhlíku 
w (90 %, 80 %) 
Polymer (pojivo) 
w (10 %, 20 %) 
Rozpouštědlo 
V (0,5 ml) 
grafit / skelný polystyren dichlorethan / toluen  
grafit / skelný parafin rozpouštění teplem (100 ºC) 
grafit / skelný PMMA ethylacetát  
grafit / skelný polykarbonát toluen / aceton / dichlorethan  
grafit polyuretan aceton / cyklohexan 
grafit chloroprenový kaučuk aceton / ethylacetát / 
cyklohexan / toluen / benzin  
grafit / skelný epoxidová pryskyřice aceton (1 ml) 
grafit / skelný polyvinylchlorid  tetrahydrofuran (1 ml) 
 
 U vytvořených uhlíkových kompozitních filmových elektrod byly zkoumány 
následující vlastnosti: 
a)  Přilnavost k materiálům: sklo, polypropylen, teflon, hliníková folie  
b) Tvorba prasklin po zaschnutí, rozpíjení a celistvost povrchu 
c)  Doba zasychání elektrodové směsi 
d) Elektrický odpor elektrody (měřeno po zaschnutí na skleněné desce) 
 
 Vzniklé pevné uhlíkové kompozitní filmové elektrody, kde byl použit grafit, 
prokazovaly po zaschnutí dobrou přilnavost ke všem materiálům. Elektrody ze skelného 
uhlíku neprokázaly přilnavost pouze ke skleněnému povrchu. Grafitické elektrody 
tvořily po zaschnutí elektrodu robustnějšího kapkovitého tvaru s matně šedivým 
zabarvením, elektrody tvořené ze skelného uhlíku tvořily rovný černý povrch křehčího 




 Doba zasychání elektrodových směsí se pohybovala od tří minut až po několik dnů. 
Vzhledem k tomu, že u vyvinuté elektrodové cely byl požadavek na snadnou a rychlou 
kompletaci, byly z následujících měření vyřazeny elektrodové směsi obsahující parafin 
a dvousložkový epoxid, kde doba zasychání byla v rámci několika dnů a zároveň 
příprava samotných elektrod byla vzhledem k povaze a skupenství těchto materiálů 
uživatelsky komplikovaná.  
  Z dalších měření byly taktéž vyloučeny kombinace materiálů, kde byly objeveny 
problémy s rozpustností polymeru (chloroprenový kaučuk) nebo v případě kdy na 
elektrodě byl změřen příliš vysoký odpor v měřítku stovek až tisíců ohmů  
(PVC, polyuretan). 
 
3.2 Zkoumání elektrochemických vlastností vybraných 
kompozitních elektrod 
 
 Nevyřazené elektrodové směsi (tab. II) byly následně integrovány ve formě 
kompozitního filmu do měrné polypropylenové cely. V těchto celách byly zkoumány 
základní elektrochemické vlastnosti elektrodového systému, konkrétně opakovatelnost 
měření, reverzibilita elektrochemické reakce v systému K4[Fe(CN)6] v prostředí KCl a 
rozsah potenciálových oken v Brittonově-Robinsonově (BR) pufru o pH = 2, 7 a 12.  
 
Tab. II 
Přehled kombinací elektrodových materiálů vybraných pro testování elektrochemických 
vlastností při přípravě uhlíkových kompozitních filmových elektrod.  
Typ uhlíku 
w (90 %) 
Polymer 
w (10 %) 
Rozpouštědlo 
V (0,5 ml) 
grafit / skelný polystyren dichlorethan 
grafit / skelný PMMA ethylacetát  
grafit / skelný polykarbonát dichlorethan  
 
 Během měření cyklických voltamogramů bylo zjištěno, že směsi, kde byl použit 
skelný uhlík v kombinaci s libovolným pojivem, neprokazují dostatečnou míru 
opakovatelnosti výsledků a reverzibilitu probíhající reakce (tab. III). Naměřené cyklické 




 Kombinace grafitu s PMMA prokazovala dobré výsledky, ovšem pouze v případě, že 
se elektrodu podařilo úspěšně připravit, vyskytoval se zde totiž problém se zasycháním 
směsi v cele a s dostatečným kontaktem mezi vodičem a elektrodou, postihující 
přibližně polovinu vyrobených elektrod. Z tohoto důvodu byla tato kombinace materiálů 
z dalších měření rovněž vyloučena.  
 U zbylých dvou elektrodových směsí byly získané parametry poukazující na dobrou 
opakovatelnost měření (tab. III a obr. 4) a dvojici nově vyvinutých uhlíkových 
kompozitních elektrod integrovaných v měrné cele bylo možné použít na vývoj metody 
pro stanovení triclosanu. 
 
Tab. III 
Parametry pracovních elektrod získané z měření cyklických voltamogramů 1mmol dm
-3
 
roztoku K4[Fe(CN)6] v 1mol dm
-3







grafit + PMMA 10,3 121 ± 20 0,87 
skelný uhlík + PMMA 2,4 148 ± 67 0,88 
grafit + polykarbonát 6,3 165 ± 15 0,91 
skelný uhlík + polykarbonát 19,1 159 ± 40 0,87 
grafit + polystyren 3,8 120 ± 7 0,91 
skelný uhlík + polystyren 10,3 120 ± 20 0,85 
a




























Cyklické voltamogramy 1mmol dm
-3
 K4[Fe(CN)6] v 1mol dm
-3
 KCl. 
(a) kompozitní elektroda: grafit + PMMA, (b) kompozitní elektroda: skelný uhlík + 
PMMA 
 




















Cyklické voltamogramy 1mmol dm
-3
 K4[Fe(CN)6] v 1mol dm
-3
 KCl. 
(a) kompozitní elektroda: skelný uhlík + polykarbonát, (b) kompozitní elektroda: skelný 

























Cyklické voltamogramy 1mmol dm
-3
 K4[Fe(CN)6] v 1mol dm
-3
 KCl. 




 Proměřené rozsahy šířky potenciálového okna vybraných elektrod jsou uvedeny 
v tab. IV a zobrazené na obr. 5. Při měření rozsahu potenciálového okna byl pozorován 
problém s obsahem kyslíku v měřeném roztoku, který poukazuje na účelnost použití 
elektrod především při potenciálech anodické oxidace. 
 
Tab. IV 
Rozsah potenciálových oken vyvinutých pracovních elektrod 
Typ elektrody pH 2 pH 7 pH 12 
grafit + polystyren – 900 až 1100 mV – 900 až 1200 mV – 800 až 1000 mV 































Křivky rozsahu potenciálového okna BR pufru o různém pH měřené pomocí cyklické 
voltametrie na (a) uhlíkové kompozitní polystyrenové elektrodě, (b) uhlíkové 
kompozitní polykarbonátové elektrodě. Číslo křivky odpovídá zvolenému pH. 
 
 3.3 Optimalizace pH prostředí 
 
 Vliv pH na chování triclosanu při DPV na integrovaných uhlíkových kompozitních 
elektrodách v systému měrných cel byl sledován ve směsném prostředí BR pufru o 
hodnotě pH 2 až 12 s methanolem v poměru 90:10 (V/V). Koncentrace zásobního 
roztoku triclosanu byla 100 µmol dm
-3
. 
 Naměřené hodnoty závislosti proudu píku (Ip) a potenciálu píku (Ep) na pH jsou 





























Závislosti velikosti proudu píku 100 µmol dm
-3
 triclosanu na pH prostředí. Měřeno 
pomocí DPV v prostředí BR pufru s methanolem v poměru 90:10 (V/V). 
(a) uhlíková kompozitní polystyrenová elektroda, (b) uhlíková kompozitní 
polykarbonátová elektroda.  
 


























Závislosti potenciálu píku 100 µmol dm
-3
 triclosanu na pH prostředí. Měřeno pomocí 
DPV v prostředí BR pufru s methanolem v poměru 90:10 (V/V).  






Jak bylo zjištěno, triclosan poskytuje při všech měřených hodnotách pH dobře vyvinutý 
pík, jehož poloha se na obou elektrodách se zvyšujícím pH prostředí posouvá směrem 
k nižším hodnotám potenciálu. V oblasti, kde je triclosan disociován, tedy při pH 
vyšším než 8, se potenciál píků nemění. Z hlediska výšky píků se chování obou elektrod 
liší. U polystyrenové elektrody je v oblasti kyselých a neutrálních pH výška píků 
konstantní; v zásaditém prostředí dochází poté k poklesu výšky píků.  
U polykarbonátové elektrody se s rostoucí hodnotou pH hodnota proudu píků lineárně 
zvyšuje až do hodnoty pH 7, kde dochází ke zlomu a následnému klesání. Velikost 
proudu pozadí a šumu je konstantní. Po spojení předešlých zjištění bylo jako optimální 
prostředí pro měření zvoleno pH 7. 
 Při porovnání těchto výsledků s měřením stejného roztoku na uhlíkové pastové 
elektrodě ze skelného uhlíku byla pozorována odlišná závislost
57
; výška píku u 
vysokých pH rostla a nebyl pozorovatelný zlom v závislosti polohy píku na pH.
 
Tyto 
rozdíly naznačují, že i přes podobnost obou elektrodových materiálů probíhá 



























































DP voltamogramy 100 µmol dm
-3
 triclosanu. Měřeno na (a) uhlíkové kompozitní 
filmové elektrodě na bázi polystyrenu a (b) uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na 
bázi polykarbonátu v prostředí BR pufru s methanolem v poměru 90:10 (V/V) o pH 
















3.4 Vliv methanolu na odezvu pracovní elektrody 
 
 Vzhledem k předchozím negativním zkušenostem s použitím filmových 
kompozitních elektrod ve směsném vodně-organickém prostředí
9
 bylo na obou 
pracovních elektrodách testováno, jak obsah methanolu v roztoku ovlivňuje výsledky 
měření, zda poškozuje elektrody a do jakého maximálního obsahu methanolu je možné 
získat kvalitní signál. 
 Tato závislost byla zkoumána v roztoku triclosanu o koncentraci 100 µmol dm
-3
. 
Obsah methanolu v měřeném roztoku byl měněn v rozmezí 1 až 50 % ve směsi 
s BR pufrem o pH 7. Naměřené voltamogramy získané na obou typech elektrod jsou 
zobrazeny na obr. 9. 
 


































DP voltamogramy 100 µmol dm
-3
 triclosanu. Měřeno na (a) uhlíkové kompozitní 
filmové elektrodě na bázi polystyrenu, (b) uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na 
bázi polykarbonátu v prostředí BR pufru pH 7 s methanolem, jehož obsah je uveden u 







 Z výsledků měření je patrné, že až do 20% obsahu methanolu v roztoku lze získat 
měřitelnou odezvu v podobě vyhodnotitelného signálu. Stoupající výšku píku 
s rostoucím obsahem methanolu je možné vysvětlit zvýšeným poškozováním elektrody 
a naleptáváním jejího povrchu. Při tomto jevu pravděpodobně dochází ke vzniku 
prohlubní v elektrodové ploše a ke zvětšení aktivního povrchu elektrody, které se 
projevuje růstem signálu. Při překročení hranice 20% obsahu methanolu je ovšem 
zřejmě poškození natolik masivní, že jsou přerušena jednotlivá spojení mezi částicemi 
vodivého materiálu a další měření je prakticky nemožné. 
 Při nižších obsazích methanolu poskytuje nejvyšší odezvu 10% roztok, a proto byl 
pro další měření zvolen optimální poměr pufru o pH 7 a methanolu rovný 9:1 (V/V). 
 
3.5 Ověření možnosti akumulace triclosanu 
 
 V další fázi práce bylo zkoumáno, jak intenzivní je interakce mezi pracovní 
elektrodou a roztokem triclosanu a zda tento efekt umožňuje přípravu vzorků do měrné 
cely před samotným měřením či zda je možnost zvýšit citlivost stanovení pomocí 
akumulačního kroku. 
Měření byla prováděna v celách v nemíchaných roztocích triclosanu o koncentraci 
100 µmol dm
-3 
ve zvoleném prostředí o pH 7 při poměru pufru a methanolu 9:1 (V/V) a 
99:1 (V/V). Odezvy proudu píku na době akumulace byla měřena v čase 5, 10, 15, 20 a 
30 minut. Tyto závislosti jsou zobrazeny pro poměr pufru a methanolu 9:1 (V/V) na obr. 














a)  Poměr pufru a methanolu 9:1 (V/V) 
U uhlíkové kompozitní elektrody na bázi polystyrenu s časem akumulace rostl 
kontinuálně i proud píku, až do 10 minut, následně zůstal proud s časem neměnný. 
Tento fakt ukazoval na možnost využití akumulace ke zvýšení citlivosti, ovšem při 
proměřování koncentrační závislosti bylo zjištěno, že hodnoty proudu při akumulaci 
nejsou lineární funkcí koncentrace TCS. Z tohoto důvodu nebyl pro další měření 
akumulační krok zařazen. 
U uhlíkové kompozitní elektrody na bázi polykarbonátu byly hodnoty proudu píku na 
době akumulace nezávislé. Hodnoty výšky píků oscilovaly v rozmezí ± 1,5 µA. 
 

























Závislosti proudu píku 100 µmol dm
-3
 triclosanu na době akumulace. Měřeno pomocí 
DPV na (a) uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na bázi polystyrenu, (b) uhlíkové 
kompozitní filmové elektrodě na bázi polykarbonátu v prostředí BR pufru pH 7 
s methanolem v poměru 9:1 (V/V). 
 
b) Poměr pufru a methanolu 99:1 (V/V) 
U obou používaných uhlíkových kompozitních elektrod s časem akumulace rostl 
kontinuálně i proud píku až do 30 minut. I přesto, že hodnota proudu v čase 30 minut 
vzrostla dvojnásobně oproti času bez akumulace, dosáhla odezva pouze stejné hodnoty 
jako u roztoku s poměrem pufru a methanolu 9:1 (V/V) bez akumulace. Z tohoto důvodu 



























Závislosti proudu píku 100 µmol dm
-3
 triclosanu na době akumulace. Měřeno pomocí 
DPV na (a) uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na bázi polystyrenu, (b) uhlíkové 
kompozitní filmové elektrodě na bázi polykarbonátu v prostředí BR pufru pH 7 
s methanolem v poměru 99:1 (V/V). 
 
3.6 Koncentrační závislost 
 
 Koncentrační závislosti triclosanu byly proměřeny v rozsahu 1 až 100 µmol dm
-3
 
(polystyrenový kompozit) a 2 až 100 µmol dm
-3
 (polykarbonátový kompozit) v 
prostředí BR pufru o pH 7 s methanolem v poměru 9:1 (V/V). Na obr. 12. jsou uvedeny 
kalibrační přímky v celém měřeném rozsahu. Voltamogramy pro obě uhlíkové 
kompozitní elektrody jsou zachyceny na obr. 13 a obr. 14. Parametry kalibrační přímky 
pro stanovení triclosanu pomocí DPV jsou uvedeny v tab. V. 
 Opakovatelnost měření vyjádřená relativní směrodatnou odchylkou pro pět 
opakovaných měření v nejnižší měřené koncentrační hladině dosahuje hodnot 
RSD = 5,8 % (polystyrenový kompozit) a RSD = 2,4 % (polykarbonátový kompozit)  
Závislost je v měřeném rozsahu lineární, nicméně rozptyl hodnot u uhlíkové kompozitní 
elektrody na bázi polykarbonátu je větší, což můžeme pozorovat na nižší hodnotě 




srovnatelné, ovšem závisející hodnota meze detekce je nižší u elektrody s menší 
směrnicí, což je zapříčiněno právě menší hodnotou směrodatné odchylky. 
Tab. V. 
Vybrané parametry koncentračních závislostí triclosanu měřených pomocí DPV na 
pracovních elektrodách s různým typem pojiva v BR pufru o pH 7 s methanolem 





















polystyren 1 - 100 0,21 1,16 0,9927 0,49 
polykarbonát 2 - 100 0,16 0,39 0,9731 0,25 
 













Kalibrační závislost výšky DPV píku triclosanu v prostředí BR pufru o pH 7 
s methanolem v poměru 9:1 (V/V). (a) uhlíková kompozitní filmová elektroda na bázi 






































DP voltamogramy triclosanu měřené na uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na bázi 
polystyrenu v prostředí BR pufru o pH 7 s methanolem v poměru 9:1 (V/V). 
Odpovídající koncentrace triclosanu v µmol dm
-3
 je uvedena u křivek. (Z) základní 
elektrolyt. 
 






























DP voltamogramy triclosanu měřené na uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na bázi 
polykarbonátu v prostředí BR pufru o pH 7 s methanolem v poměru 9:1 (V/V). 
Odpovídající koncentrace triclosanu v µmol dm
-3






3.7 Stanovení triclosanu v reálných vzorcích 
 
Možnost využití zkonstruované cely a vyvinuté metody pro stanovení triclosanu byla 
testována na reálných vzorcích říční vody a vzorku zubní pasty s obsahem 
triclosanu 0,30 %. Bylo měřeno pomocí DPV v BR pufru o pH 7 bez akumulačních 
kroků. 
 
3.7.1 Reálný vzorek říční vody 
 
 Z matrice vltavské říční vody byly připraveny modelové vzorky pro voltametrické 
měření v koncentračním rozmezí 1 až 100 µmol dm
-3
 s přídavkem BR pufru o pH 7 a 
methanolu (viz. Kap. 2.5.4). Celá kalibrační sada byla proměřena metodou DP 
voltametrie a parametry koncentrační závislosti jsou uvedeny v tab. VI. Na obr. 15. jsou 
uvedeny kalibrační přímky v celém měřeném rozsahu. Voltamogramy pro uhlíkovou 
kompozitní elektrodu na bázi polystyrenu jsou zachyceny na obr. 16, respektive na 
obr. 17 pro uhlíkovou kompozitní elektrodu na bázi polykarbonátu.  
Opakovatelnost měření byla vyjádřena relativní směrodatnou odchylkou RSD = 5,7 % 
(polystyrenový kompozit) a RSD = 2,3 % (polykarbonátový kompozit) pro pět 
opakovaných měření v nejnižší měřené koncentrační hladině (tab. V). Směrnice přímky 
koncentrační závislosti triclosanu v říční vodě je, i s ohledem na ředění vzorku, nižší 
než směrnice přímky koncentrační závislosti téže látky v čistých rozpouštědlech. Dále 
oproti čistým rozpouštědlům byl pozorován problém s linearitou kalibrační křivky. Při 
proložení bodů zvlášť nižšího a vyššího řádu kalibrační křivky bylo zjištěno, že získané 
směrnice, úseky a korelační koeficienty mají rozdílnou hodnotu vzájemně i oproti 
souhrnným hodnotám. Souhrnným hodnotám uvedeným v tab. VI se přibližovaly pouze 
parametry získané z vyššího koncentračního řádu. Získané meze detekce v matrici říční 








Vybrané parametry koncentračních závislostí triclosanu měřených pomocí DPV na 





















polystyren 1 - 100 0,14 0,92 0,9804 0,29 
polykarbonát 1 - 100 0,06 0,59 0,9782 0,24 
 
















Kalibrační závislost proudu DPV píku triclosanu v matrici říční vody v prostředí BR 
pufru o pH 7 s methanolem o obsahu 10 %. (a) uhlíková kompozitní filmová elektroda 


































DP voltamogramy triclosanu v matrici říční vody měřené na uhlíkové kompozitní 
filmové elektrodě na bázi polystyrenu v prostředí BR pufru o pH 7 s methanolem o 
obsahu 10 %. Odpovídající koncentrace triclosanu je uvedena u křivek. (Z) základní 
elektrolyt. 
 






























DP voltamogramy triclosanu v matrici říční vody měřené na uhlíkové kompozitní 
filmové elektrodě na bázi polykarbonátu v prostředí BR pufru o pH 7 s methanolem o 






3.7.2 Reálný vzorek zubní pasty 
 
 Po odvážení 0,1 g vzorku zubní pasty a sonifikaci (20 minut) v methanolu, byl 
odpipetován 1 ml roztoku do odměrné baňky o objemu 10 ml a doplněn po rysku BR 
pufrem o pH 7. Vzniklý roztok byl poté převeden do měrných cel a proměřen v sérii 
samostatně a postupně s třemi přídavky standardního roztoku triclosanu o koncentraci 
100 µmol dm
-3
. Objem standardních přídavků byl 50, 100 a 200 µl. 
 Naměřené hodnoty proudů v závislosti na koncentraci přidaného standardu byly vždy 
přepočítány na jednotný objem. Naměřené voltamogramy vzorků (křivky označené 0) 
na obou elektrodách spolu s voltamogramy standardních přídavků triclosanu (křivky 
označené 1, 2 a 3) jsou uvedeny na obr. 18 a obr. 19. 
 





























DP voltamogramy zubní pasty s obsahem triclosanu v BR pufru o pH 7 s methanolem 
v poměru 9:1 (V/V) měřené na uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na bázi 
polystyrenu, vložený graf zobrazuje závislost výšky píku na koncentraci standardního 


































DP voltamogramy zubní pasty s obsahem triclosanu v BR pufru o pH 7 s methanolem 
v poměru 9:1 (V/V) měřené na uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na bázi 
polykarbonátu, vložený graf zobrazuje závislost výšky píku na koncentraci standardního 
přídavku triclosanu. Odpovídající pořadí standardního přídavku je vždy uvedeno u 
křivek. 
 
 Naměřené hodnoty pro sérii měření reálného vzorku zubní pasty na obou pracovních 
elektrodách jsou uvedeny v tab. VII a tab. VIII, a to společně s parametry jejich 
regresních závislostí.  
 Koncentrace měřených roztoků po extrakci triclosanu v zubní pastě do methanolu a 
po následném převedení do pufru o pH 7 měla dosahovat hodnoty 10,4 µmol dm
-3
, což 
odpovídá výrobcem deklarované hodnotě obsahu triclosanu ve vzorku zubní pasty 
0,30 %. Deklarovaná hodnota obsahu triclosanu v zubní pastě použité k měření byla 
ověřena nezávislým stanovením pomocí HPLC s UV detekcí v téže laboratoři
57
. K této 
hodnotě se přiblížily pouze výsledky měření na uhlíkové kompozitní filmové elektrodě 
na bázi polystyrenu. Zde byl naměřen výsledek s 97% shodou při průměrném 
RSD = 2,9 % (n = 5). Na uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na bázi polykarbonátu 
byl naměřen pouze 83% obsah triclosanu s RSD = 4,9 % (n = 5). 
 Při porovnání výsledků měření na obou pracovních elektrodách je patrné, že pro 
stanovení reálných vzorků zubní pasty je vhodnější použít elektrodu na bázi 






Porovnání parametrů kalibračních závislostí triclosanu získaných měřením reálného 
vzorku zubní pasty se standardním přídavkem 













grafit + polystyren 0,31 3,31 0,9992 10,8 
grafit + polykarbonát 0,13 1,10 0,9870 8,3 
 
Tab. VIII 
























grafit/polystyren 10,8 2,9 0,4 0,31±0,01 0,30 0,29±0,02 
grafit/polykarbonát 8,3 4,9 0,5 0,25±0,02 0,30 0,29±0,02 
a
 průměrná hodnota koncentrace, 
b
 obsah triclosanu získaný z měření reálného vzorku, 
c
 výrobcem deklarovaný obsah triclosanu v zubní pastě, 
d
 obsah triclosanu získaný 









 V této diplomové práci byla zkonstruována polypropylenová měrná cela s dvěma 
typy integrovaných kompozitních elektrod na bázi uhlíkových filmů. Na obou těchto 
elektrodách bylo prostudováno voltametrické chování systému hexakyanoželezitan/ 
/hexakyanoželeznatan a environmentálního polutantu triclosanu  
(5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenolu), rozsah potenciálového okna, pH závislosti, vliv 
obsahu methanolu v roztoku na opakovatelnost výsledků, možnost akumulace na 
elektrodě a kalibrační závislosti za optimálních podmínek s určením mezí detekce a 
stanovitelnosti.  
 Při studování chování elektrochemického chování v systému hexakyanoželezitan/ 
/hexakyanoželeznatan byla prokázána dobrá opakovatelnost naměřených výsledků. 
 Při měření roztoku triclosanu bylo zjištěno, že optimální prostředí pro měření je 
v pufru o pH 7. Ukázalo se, že při měření v methanolických roztocích dochází 
k interakci methanolu s pracovními elektrodami. Při vyšším obsahu methanolu 
v roztoku dochází k destrukci elektrody, která další měření znemožňuje. Dále bylo  
v této souvislosti zkoumáno, zda je při nižších obsazích methanolu možné zařadit 
akumulační krok. Výsledky poukazovaly na možnost akumulace, ovšem pak dochází ke 
ztrátě linearity koncentrační závislosti triclosanu. 
 Při porovnání naměřených mezí detekce na obou elektrodách s měřeními 
prováděnými na uhlíkové pastové elektrodě
57
 bylo zjištěno, že získané hodnoty jsou 
srovnatelné. Na uhlíkové kompozitní filmové elektrodě na bázi polystyrenu byly určeny 
meze detekce na hodnoty 0,49 µmol dm
-3
 a 0,25 µmol dm
-3
 pro uhlíkovou kompozitní 
filmovou elektrodu na bázi polykarbonátu. Následně byla metoda vyvinutá na 
standardním roztoku triclosanu aplikována na stanovení triclosanu v matrici říční vody. 
Zde bylo taktéž dosaženo srovnatelného limitu detekce jako u modelových vzorků. Obě 
vyvinuté pracovní elektrody měly vzájemně srovnatelné parametry měření. 
 Dále byla vypracovaná metoda ověřena na reálném vzorku zubní pasty o 
deklarovaném obsahu triclosanu 0,30 %. Spolehlivější výsledky zde poskytovala 
uhlíková kompozitní filmová elektroda na bázi polystyrenu, kde bylo dosaženo 97% 
shody s deklarovanou hodnotou koncentrace triclosanu s odhadem směrodatné odchylky 




shoda pouze 83% s odhadem směrodatné odchylky okolo 5 %. Pro analýzu zubních past 
je vhodnější použít první zmiňovaný typ elektrody. 
 Z předchozích výsledků je patrné, že nově zkonstruované cely s novými 
integrovanými elektrodami jsou při stanovení triclosanu schopné konkurovat 
konvenčním uhlíkovým elektrodám. 
 Dále je možné říci, že integrace elektrod do malé polypropylenové cely poskytuje 
z hlediska analytické chemie potenciál pro široké komerční použití. Vyvinutá cela, která 
je primárně zaměřena na terénní měření, poskytuje spolehlivé výsledky prokazující její 
vhodnost pro tento záměr. Při spojení systému obsahujícího několik desítek měrných cel 
zapojených v sérii s přenosným potenciostatem získáváme mobilní měrné zařízení 
malých rozměrů, které při monitorovacích měřeních nebude zatěžovat životní prostředí, 
bude vyžadovat malé množství vzorku pro analýzu a zároveň náklady na jednu analýzu 
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